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,NeoShine®“ sterils, vienkartiniai
(danty poliruokliai)
Naudojimo instrukcija
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DEMESIO:

tik Rx. Si instrukcija nepakeicia visi$kai ar i$ dalies formalaus mokymo apie sukamajj poliravima. Norint §j prietaisg naudoti
klinigkai, BUTINAS atitinkamas profesinis i$silavinimas. ,,NeoShine“ poliruokliai yra skirti naudoti kvalifikuotiems odontologams
odontologijos klinikose, ligoninése, laboratorijose ar mokyklose.

APRASYMAS:

»Neoshine” poliruokliai yra vienkartinés abrazyvinés sukamosios taurelés ir smailés, pritvirtintos prie plastikinio koto.
Poliruokliai yra atskirai pakuojami j plastikinius maiselius tam skirtoje Svarioje patalpoje, o pabaigoje sterilizuojami gama
spinduliuote . »Neoshine” poliruokliai yra dviejy formy (taurelés ir smailés) bei keliy medziagy formuliy, kurios yra
pritaikytos jvairiems danty atkuriamiesiems pagrindams poliruoti, kaip nurodo jy pavadinimas. Sios medziagos yra
kompozitas, keramika (cirkonis, licio disilikatas ir porcelianas) bei metalas. Poliruokliai skirti medziagai poliruoti etapais,
atsizvelgiant j tai, kokio poliravimo rezultato yra tikimasi. Etapai naudojami siekiant pavirSiaus SiurkStumui sumazinti ir suteikti
kuo didesnj Svytéjima. ,NeoShine” poliruokliai yra sukurti su spalvine nustatymo sistema, padedancia gydytojams pasirinkti
tinkama poliruoklj.

NeoShine Color ID
Gomposite | Geramic Metal

I

Dark Dark Brownie
Sep2 I '
Light Light Greenie

1 etapas: satino poliruokliai:
e  3alina pavirSiaus ruoZzelius ir anatominius defektus; CupP

e palieka lygy, blizgy satino pavirsiy. :‘

2 etapas: itin blizgls poliruokliai:
e  blizgiam pavirSiui po satino poliruoklio sukurti;
e  puikiai tinka priekiniy danty ir estetiniam plombavimui.

Latch Shank  Head

I

POINT

INDIKACIOS:

poliruokliai ,,NeoShine“ skirti tiems, kam reikalingas danty poliravimas ar koregavimas. Poliruokliai telpa j mazZo greicio
odontologinj instrumentg su kampiniu fiksatoriumi, kuris uztikrina sukimasi ir leidzia reguliuoti arba poliruoti medziagas tiek
burnoje, tiek ekstraoraliniu badu. ,,NeoShine“ poliruokliai yra skirti naudoti ant danty atkuriamyjy medziagy, jskaitant
kompozitg, cirkonj, li¢io disilikatg, porceliang, tauriuosius metalus, nebrangius lydinius, amalgama.
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,NeoShine®“ sterils, vienkartiniai
(danty poliruokliai)
Naudojimo instrukcija

NAUDOJIMO KONTRAINDIKACIJOS:
a) ,NeoShine” poliruokliy nerekomenduojama naudoti pacientams, kurie yra alergiski kuriai nors prietaiso sudedamajai
daliai.

KLINIKINIAI ]SPEJIMAI

a) Rekomenduojamas ribotas kontaktas su gleivine.

b) , NeoShine” poliruokliai yra vienkartiniai prietaisai, kuriy NEGALIMA pakartotinai apruosti ir (arba) sterilizuoti.
Bandymas pakartotinai apruosti arba sterilizuoti neigiamai paveiks prietaiso veikima.

c) NENAUDOKITE pakartotinai. (9 ()

d) Prietaiso NENAUDOKITE, jei pakuoté atidaryta arba pazeista.

e) NENAUDOKITE gaminiy pasibaigus nurodytam tinkamumo laikui.

f)  Prietaiso NENAUDOKITE, jei poliruoklis paZeistas.

g) NEVIRSYKITE didZiausio greicio, nes dél to gali susidaryti nepageidaujama $iluma ir pazeisti danties pulpg. Nepaisant
rekomenduojamo sukimosi greicio, poliruoklis gali vibruoti ir deformuotis bei dél to sulGzti ir suzaloti naudotoja.

h) NENAUDOKITE poliruojamosios pastos.

i) Jeivanduo nepurskiamas bent kas 10-15 sekundziy, gali susidaryti per didelis karstis ir paZeisti danties pulpa.

j)  Visada perziGrékite partijy numerius, kad uztikrintuméte atsekamuma.

Nesilaikant Siy nurodymuy, poliruoklis gali sulGZti, subyréti arba uZsitersti, todél: prietaisas gali imti prastai veikti, sukelti
paciento infekcija, paZeisti paruosimo vietg, suzaloti pacientg ar naudotojg, o poliruoklio aspiracijai gali prireikti medicininés
intervencijos.

KLINIKINIS NAUDOJIMAS IR ATSARGUMO PRIEMONES:

e Naudodami poliruoklius, medikai turi dévéti akiy apsaugos priemones ir veido kauke. Netinkamai naudojamos
medZziagos gali atsiskirti ir pavojingai kristi.

e  Chirurginés kaukes turi biti tokios, kad bity iSvengta procedliros metu susidaranciy aerozoliy ir (arba) dulkiy
jkvépimo.

e AtidZiai perskaitykite ant pakuotés esancias etiketes, kad galétuméte tinkamai naudoti prietaisg. PriesSingu atveju
procedros atlikimas gali bati uzdelstas arba suZalotas pacientas ar prietaiso naudotojas.

e Vadovaukités instrumento gamintojo nurodymais, kaip naudoti ir tinkamai prizidréti visus instrumentus.

e Dirbant su ,Microcopy” poliruokliais, turi bati naudojamas mazo greicio pneumatinis arba elektrinis fiksatorius.

e  Pasirlpinkite, kad instrumentai bty geros biklés ir visada tinkamai sutepti, jog prietaisas veikty maksimaliai
efektyviai. Netinkamai priziGrint instrumentus, procediros atlikimas gali bati uzdelstas arba suzalotas pacientas
ar prietaiso naudotojas, taip pat gali sutrikti prietaiso aspiracija ar jtraukimas arba paZeista paruo$imo vieta dél
susidévéjusio griebtuvo ar turbinos vibracijos.

e  Poliruoklius galima naudoti tik su techniskai ir higieniskai tvarkingais odontologiniais instrumentais (varomaisiais
jtaisais).

e  Prie$ naudodami jjunkite instrumenta ir patikrinkite, ar viskas tinkamai veikia ir ar jis néra perkaites.

e Su pakuote ir prietaisu elkités atsargiai, kad jie islikty sterilQs.

e Jei pakuoteé paZeista arba buvo netydcia atidaryta pries naudojant, poliruoklio NEGALIMA naudoti ir jj reikia
nedelsiant pasalinti.

e Aseptiniam paruosimui maiselj atidarykite pries pat naudojima, kad baty iSvengta uztersSimo.
e Norédami atidaryti, laikykite poliruoklj maiselyje uz naudojimo pusés ir stumkite koto galg per skaidry plastika,

kad jstumtuméte j instrumento griebtuva. Priverzkite pries atleisdami rankeng i$ naudojimo pusés ir pasalinkite
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maisel].

e  |kiskite poliruoklio kotg j varomajj jtaisg pagal Sio jtaiso instrukcijg, kol poliruoklis uzsifiksuos. PrieSingu atveju
prietaisas gali iSslysti i$ instrumento ir suzaloti pacientg ar naudotojg, arba gali sutrikti prietaiso aspiracija ar
jtraukimas.

e Nespauskite poliruoklio j instrumentg jéga, nes tai gali sugadinti instrumento griebtuvg ir uzdelsti procedira.

e  PrieS naudodami patikrinkite, ar poliruoklyje néra deformacijy ar nekoncentrinio sukimosi. Nedelsdami pasalinkite
pazeistus arba galimai sugedusius poliruoklius.

e  Pries naudodami ant apdorojamo pavirsiaus, jjunkite poliruoklj iki rekomenduojamo sukimosi greicio (Zemiau
pateikta informaciné sukimosi greiciy lentelé).

o NENAUDOKITE poliruojamosios pastos.

e Purkskite vandenj bent kas 10-15 sekundziy prietaiso naudojimo vietoje, kad nesusidaryty pernelyg didelis
karstis.

e Netinkamai naudojant Siuos instrumentus, jie gali tapti neefektyvis ir kelti rizikg pacientui.

Greitis, rekomenduojamas visiems

liruokli Didziausias greitis Spaudimas
poliruokliams

1 etapas: lengvas
7000 stk./min. 20 000 sak./min. P &

2 etapas: ypac lengvas

SPAUDIMO NAUDOJIMAS

e  Poliruoklio nelenkite ir nenaudokite kaip svirties; prieSingu atveju jis gali sulGzti.
e Dél per didelio spaudimo poliruoklis gali greiciau susidévéti.
e Jei poliruoklio spaudimas pernelyg didelis, jis gali sulizti ir suzaloti naudotoja.

e Naudojant per didelj spaudima, gali susidaryti pernelyg didelis karstis, dél kurio gali blti paZeista danties pulpa.

VANDENS AUSINIMAS

e Norint iSvengti danties perkaitimo, reikia pakankamai atausinti vandenj (50 ml/min.). Purkskite vandenj kas 10-15
sekundziy, kad baty iSvengta Silumos kaupimosi.

e Nepakankamas vandens ausinimas gali negrjztamai pazZeisti danties pulpa ar aplink esancius audinius.

LAIKYMAS IR TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS
e  Esant netinkamoms laikymo sglygoms, sutrumpéja prietaiso tinkamumo naudoti laikas ir jis gali sugesti.
e, Microcopy” poliruokliai turi bati laikomi sausoje, tamsioje aplinkoje, kurioje néra dulkiy.
o Poliruoklio dézuté skirta poliruokliams apsaugoti nuo saulés spinduliy.
o Poliruoklio maiselis skirtas poliruokliams apsaugoti nuo dulkiy ir drégmes.
e  Gaminio sterilumas islieka ketverius (4) metus, jei laikomasi atitinkamy laikymo ir tvarkymo nurodymy.

e  Galiojimo data yra nurodyta ant gaminio.g

MCD-IFU-001 Rev7 04Nov2021
3psl.is5



¥ microcopy

SALINIMAS

ATSEKAMUMAS

,NeoShine®“ sterillis, vienkartin

(danty poliruokliai)
Naudojimo instrukcija

Naudoti poliruokliai turi bati pasalinti j biologiskai pavojingy atlieky konteiner;j.

Nepaudoti poliruokliai yra deformuojami ir Salinami j atlieky konteiner;j.

Ant pakuotés etiketés yra nurodytas partijos numeris.

§j numerij reikia nurodyti visoje su gaminiu susijusioje korespondencijoje.

1al

KONTROLES FORMA

Visada perzilrékite ,,NeoShine” partijy numerius, kad uZztikrintuméte atsekamuma.

PASTABA: )vykus rimtam incidentui, susijusiam su prietaisu, apie jj reikia pranesti gamintojui ir, jei bGtina, valstybés
nares, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Norédami paprasyti nemokamos popierinés naudojimo instrukcijos kopijos, susisiekite su ,,Microcopy” el. pasto adresu
sales@microcopydental.com arba tel. 800.235.1863. Naudojimo instrukcija bus pristatyta per septynias (7) dienas.

NAUDOJAMI SIMBOLIAL:

il

Gamintojas

Nurodo medicinos
prietaiso gamintoja.

@

Nenaudoti
pakartotinai

Nurodo medicinos prietaisg, kuris
skirtas vienam naudojimui arba
vienam pacientui vienos
procedliros metu.

Pakartotinai

nesterilizuoti

Nurodo medicinos
prietaisa, kurio
negalima pakartotinai
sterilizuoti.

[STERILE| R |

Sterilizuojamas
Svitinant

Nurodo medicinos prietaisg, kuris
sterilizuotas Svitinant.

Partijos kodas

Nurodo gamintojo
partijos kodg, kad
bity galima
identifikuoti partijg
arba siunta.

Zr. naudojimo
instrukcija

Nurodo, kad naudotojas turi
perziGréti naudojimo instrukcija.

Nurodoma data, po

Nenaudoti, jei

Nurodo medicinos prietaisg, kurio

instrumentais.

[14]
®

Naudojimo kuri ici o . s .
8 ! u.rlos.medlcmos. pakuoté atidaryta negalima naudoti, jei pakuoté buvo
data prietaiso naudoti . . . .
. arba pazeista paZeista arba atidaryta.

negalima.

Nurodo, kad negalima
Nenaudoti naudoti
poliruojamosi | poliruojamosios DidZiausias greitis Nurodo didZiausig greitj
0s pastos pastos su Siais
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Tik

(Zr. JAV FDA CDRH)
Nurodo, kad prietaisg

operacija.

& profesionalia | gali naudoti tik O Rfell((om.endUOJaml Nurodo rekomenduojamg greitj
m naudojimui | apmokytas sk./min.
specialistas.

Dévéti akiy Nurodo, kad batina L Nurodo, kad batina dévéti veido
apsauga naudoti akiy apsauga. Déveti kauke kauke.

- . Nurodo medicinos

l'ﬂ‘) Vienas prietaisg, kuris gali >

bl pacientas — biti nauc,io'amas kelis //T\ Saugoti nuo saulés | Nurodo medicinos prietaisa, kurj
kel Kartus per f/ien /.\\ spinduliy reikia saugoti nuo Sviesos Saltiniy
naudojimai P 3

Laikyti sausai

Nurodo medicinos
prietaisg, kurj reikia
saugoti nuo drégmeés.

Medicinos
prietaisas

Nurodo, kad prietaisas yra sukurtas
ir skirtas naudoti medicinoje.

Zymi technine atitiktj

Nurodo gamintojo katalogo

prietaisg vietoje.

KONTAKTINE INFORMACIJA:

wl

C€...

Microcopy

3120 Moon Station Rd. NW
Kennesaw, GA 30144, JAV
sales@microcopydental.com

800.235.1863
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E .
c € E: - pagal Europoje REF| | Katalogo numeris |\ yerj, kad baty galima
Zenklinimas . . o . e .
taikomus standartus. identifikuoti medicinos prietaisa.
Nurodo subjektg,
Importuotoja | importuojantj Eﬁi |galiotasis atstovas | Nurodo jgaliotajj atstovag Europos
s medicinos prietaisg j Europai bendrijai.
vietg.
" Nurodo subjekta,
%‘ﬁ Platintojas platinantj medicinos

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgija

mail@obelis.net
+(32) 2.732.59.54

PERZIUROS ISTORIJA:
MCD-IFU-001 Perz.: 7
ISleidimo data: 2021 m. lapkricio 4 d.
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